












教養部 大 山 忠 司(豊 中5242)
あ り、永久電流 モー ド付き超伝導磁石の中心に受光素子
(InSb)がある。今回は受光素子 の代 りにホール素子
を置 き、 メイ ン ・ソレノイ ドによる磁場の影響 を観察 し
た。
図2は 横軸に メイ ン ・ソレノイ ドの発生 する中心磁場
縦 軸にホール素子 の検出す る磁場 を示 した もので ある。
先ずOA間 は永久電流 スイ ッチを"on"に して永久電
流ループを作 り、 メイン ・ソ レノイ ドの磁場 を増加 させ
た場合である。漏洩磁場 とそれに競合す るマイスナー効
果による重畳磁場が僅 かに観測 される。A点 で永久電流
スイ ッチを"off"にす ると、途端に漏洩磁場が侵入す
る。原点 とB点 を結んで メイン ・ソレノイ ドが10Tの時
の漏洩磁場 を外挿す ると約0.1Tになる。
B点 で再び永久電流 スイッチを"on"に してメイ ン
・ソレノイ ドの磁場 を減少 させても中に捕促 された磁場
はそのまま保持 され る。C点 で永久電流 スイッチをqbff"
にすると中の磁場は吐き出される。
それでは永久電流磁石に先に磁場 を発生 させ ておいた
磁石 を使 った実験中、 シンクロス コー プの輝線の曲 りを経験 された方 も数多 くお られることと思いま
す。光学測定 、特に超伝導磁石を使 った実験では どうして も検知器 を コイルの近 くに設置 しなければな
らない ときがある。その場合、漏洩磁場 の特性 を把 握してお く必要 がある。そ こで我 々の使用 している
遠赤外磁気 光共鳴測定装置 に於ける磁束の漏れ と検知器 に及ぼす影響に関する実測例 を報告する。
遠赤外光の検知器の一つに、永久電流モー ド付 き超伝導磁石 を用いたPutley型検知器 と呼ばれ るも
のがある。Dこ れは受光素子(例 えばInSb)の サイ クロ トロン共鳴に よる光伝導 の変化 を応用 してい
るために、共鳴磁場値が何 らかの作用で大幅に変わ ると検出感度に大きな影響 を与 える。我 々の装置 で
どの程度の磁場が漏れ(勿 論、簡単な計算 で見積ることも可能 であるが、まずは実験、実験)、 どんな
効果が現れ るかを実測 してみた。
装置 の概略 を図1に 示す。最高磁場10Tのメイ ン ・ソ 嚇 外光












































図3は1,5Tの 磁場 を永久電流 モー ドで発
生 させた後に メイ ソ・ソレノイ ドの磁場 を増
加 させた場合である。 この ときもやは り僅 か
な磁場の減少がみ られる。その変化はメイ ン
・ソレノイ ドに10Tの磁場 を発生 させた とき
に0.025T程度で 、検知器用磁場1.5Tにた
い しては1.5%の補正を与 えるにす ぎない。
従 ってよほ ど鋭い共鳴線 をもつ検 知素子 を使
用 しないかぎりその影響は少 ない。因みに、
我 々の使用 しているIuSbの不純物 サイク ロ
トロン共鳴 の線幅はおよそ α2Tで ある。
不純物光伝導 を利用 したGe受光素子では、
共鳴条件 下で動作 させてい るわけではないの
で、共鳴磁場値の変化に関する問題はない。
しかし漏洩磁場の影響 を受ける と磁気抵抗効
果によ りこれ また感度が大 きく変化する。 こ
の場合 もやは り永久電流ルー プをもつ コイル
に入れ るとこの問題は解決 される。
か くして、Putley型検知器 には計 らず も
磁気 シール ド効果 があることが検証 された。
勿論、漏洩磁場は メイ ソ ・ソ レノイ ドの大き





























































図3.検 知器磁場 に対す る漏洩磁場の影響
破線 は メイン ・ソレノイ ド発生磁場OT
の ときのホ ール素子検出磁場 を示す。
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